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Orthé_se d’qvancement
mandibulaire contre le
ronflement et I'apnée

Dispositif médical

Instruction de thermoformage et
d’utilisation

Contenu de I'emballage :

- Une gouttiere supérieure a 1 crochet avant (A)
- Une gouttiére inférieure a 2 crochets arriére (B)
- Une plaque de prise d’empreinte (C)

- Une boite de rangement ventilée (D)

- Un jeu de 8 bandes souples (E)

- Un indicateur de température d’eau (disque noir

a centre vert) (F)
- Un mode d’emploi (G)

Comment agit I'orthése ?

Cette orthese applique le principe de I'avancement
mandibulaire. Elle propulse en avant la machoire
inférieure de quelques millimétres, ce qui a pour effet
de dégager l'arriéere-langue en libérant le passage de

Iair inspiré.
Indications
- Ronflement.

- Apnée obstructive légere a modérée du sommeil

(consultation médicale conseillée).

Contre-indications d'utilisation

- Port d’une prothése dentaire totale ou partielle

amovible.
- Douleurs de I'articulation mandibulaire.

dents.
- Age inférieur a 18 ans.
Bruxisme (serrement ou le grincement des dents).

A Information importante

- Une visite médicale préalable et des controles
réguliers de la dentition et de la machoire sont

recommandés.

- En cas de doute sur la santé de votre dentition,

consultez impérativement votre médecin-dentiste.

- En cas de fatigue diurne, vous souffrez peut-étre
d’apnées obstructives du sommeil, veuillez consulter
un bilan

impérativement votre médecin pour
complet.

- Ne pas laisser l'orthése ni ses composants a la

portée des enfants et des animaux !

Effets secondaires possibles

- Sensibilité dentaire.
- Douleurs en avant de [loreille,

Déchaussement, instabilité de la dentition, machoire
supérieure ou inférieure comportant moins de 10

s’estompant

normalement en quelques jours aprés un port
régulier ou s’aggravant (dans ce dernier cas, utiliser
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une bandelette d’avancement plus
consulter un médecin).

- Hypersalivation se réduisant apres quelques jours
d’utilisation réguliére, sécheresse buccale, réflexe
nauséeux éventuel trés rarement observé.

- Modification de la zone docclusion dentaire
(position relative des machoires supérieure et
inférieure en position bouche fermée). Si la machoire
inférieure ne revient pas a sa position d’origine apres
retrait de I'orthése, cessez son utilisation et consulter
un médecin.

longue ou

- Si des effets secondaires génants persistent,
cessez le port de I'orthese et demandez un
avis médical.

- En cas d’incident grave, contacter le
fabricant ou I'autorité compétente.

A

Entretien, conservation
En utilisation quotidienne :

- Le matin, enlever l'orthese, la rincer uniguement a
I'eau claire puis la nettoyer délicatement avec une
brosse a dents dédiée.

- La placer, a I'abri de la lumiere et a température
ambiante, toute la journée dans un récipient d’eau
tiede avec un comprimé de détartrant anti -bactérien
pour dentiers.

- La rincer a l'eau claire avant de la
replacer en bouche pour la nuit.
Remarque : En cas de non-utilisation prolongée,

sécher soigneusement le dispositif et le placer dans
sa boite de rangement.

Durée de vie, garantie

La durée de vie du dispositif, en moyenne de 8 a 15
mois, dépend de I’entretien, de I'acidité en bouche et
des sollicitations mécaniques.

L'orthese doit étre changée aprés 18 mois d’utilisation.

Le dispositif n’est garanti qu’en cas de défaut de
fabrication.

A

- Controler 'état de
I'orthese.

- Lorthése doit impérativement étre changée
en cas d’apparition de fissures, cassures ou

d’une dégradation de la matiere.

quotidiennement

Elimination
En fin de vie jeter le dispositif a la poubelle.

Adaptation a la dentition (thermoformage)
et réglages

A — Adaptation de la gouttiére supérieure : o
1e Mettre l'indicateur de température dans une
casserole remplie de 7 a 8 centimetres d’eau

froide.
2e
3e

Faire monter I’eau en température.

Stopper la source de chaleur lorsque le centre
de I'indicateur de température passe du vert au
rouge. (80°C optimale).

4 e Laisser la gouttiere supérieure 3 minutes dans
I’eau chaude.

IMPORTANT : Ne pas laisser la gouttiere dans de I'eau
en ébullition.

IMPORTANT : |l faut veiller a limiter le temps entre la
sortie de la casserole et la prise
d’empreinte a 10-15 secondes.

Installez-vous en face d’un miroir. Sortir la
gouttiere de I'eau chaude avec une cuillére, la
secouer pour éliminer |'eau.

Insérer la gouttiere en alignant le crochet
central entre les deux incisives centrales
supérieures.

Adapter la largeur de la gouttiére a la taille de la
machoire de fagon a bien insérer les molaires.

Tenir la gouttiere en bouche d’une main et
insérer la plaque de prise d’empreinte de

I'autre main.
9 e Mordre fortement pour faire

dentaire

I'impression

10 » Rester les dents serrées et presser la face avant
de la gouttiere contre le coté des dents avec les
doigts.

11 » Relacher la pression des dents et rincer la
bouche a I'eau froide.

12 e Laisser refroidir 2 minutes en bouche.

B — Adaptation de la gouttiére inférieure :

Wie wirkt die Schiene?

Diese

Schiene beruht auf dem Prinzip der

Unterkieferprotrusion. Dabei wird der Unterkiefer um
einige Millimeter nach vorne geschoben, damit der

Be

reich hinter der Zunge frei wird und die eingeatmete

Luft die Luftwege frei passieren kann.

Indikationen

Schnarchen.
Leichte bis maRige obstruktive Schlafapnoe (arztliche
Beratung wird empfohlen).

Kontraindikationen

Tragen einer herausnehmbaren Voll- oder
Teilprothese.

Schmerzen im Kiefergelenk.

Zahnfleischschwund und instabiles Gebiss, Unter-
oder Oberkiefer mit weniger als 10 Zdhnen.
Personen unter 18 Jahren.

Bruxismus (Zéhneknirschen oder Aufeinanderpressen

der Zdhne).

AN Wichtige Informationen

Eine vorhergehende Konsultation eines Arztes und
regelmassige Kontrollen des Gebisses und des Kiefers
werden dringend empfohlen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Gebiss gesund
ist, konsultieren Sie unbedingt lhren Zahnarzt.

Bei Tagesmudigkeit leiden Sie moglicherweise
an obstruktiver Schlafapnoe; lassen Sie sich in
diesem Fall unbedingt eingehend von lhrem Arzt
untersuchen.

Orthese und ihre Bestandteile auBerhalb der
Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren!

13 ¢ Refaire la__méme opération décrite en
1 a 12 pour la gouttiere inférieure sans
utiliser la plaque de prise d’empreinte.
Mais respecter les consignes suivantes :

- Garder la gouttiere supérieure en bouche
mais retirer la plaque de prise d’empreinte.

- Aligner la fente centrale de la gouttiere
inférieure avec le crochet de la gouttiere
supérieure.

C — Installation de la bandelette : e

14 « Détacher la bandelette N°4 au moyen d’un
cutter ou d’une paire de ciseaux. Conserver les
autres bandes.

15 e Insérer le crochet de la gouttiere supérieure
dans le trou central de la bande et tourner
d’1/4 de tour.

16 * Placer les trous a I’'extrémité de la bande sur les
crochets de la gouttiére inférieure et tourner
d’1/4 de tour pour verrouiller.

Evaluation de la qualité de 'empreinte
dentaire

Le confort et la tenue des gouttieres dépendent du
nombre, de la forme et de la répartition des dents.
Vérifier que la forme de votre dentition soit bien
imprimée dans la gouttiére et si ce n’est pas le cas,
refaire la prise d’empreinte en respectant bien la
température et en mettant suffisamment de force
pour former le dispositif.

Les éventuelles parties génantes en matiéere
thermoformable peuvent étre coupées.

Toute autre modification de est

strictement interdite.

I'appareil

Réglage de I'avancement mandibulaire par
bandelettes souples

Durant la premiére semaine, il est conseillé de
ne porter l'orthése qu’une nuit sur deux afin de
s’habituer progressivement au port du dispositif et
d’affiner le réglage de celui-ci.

Nous conseillons de démarrer avec I'utilisation de la
bandelette N°4. Ce chiffre représente un avancement
d’environ 6 mm, de la machoire inférieure par
rapport a la position normale sans le dispositif. En
général, un avancement mandibulaire de 4.5 a 7.5
mm suffit.

Selon la morphologie dentaire, la valeur réelle
de I'avancement peut varier. Si la traction de la
machoire est trop forte et inconfortable, utiliser une
bandelette de valeur inférieure (par exemple N°3
au lieu de N°4).

Si le ronflement ne diminue pas suffisamment,

utiliser une bandelette de valeur supérieure
(par N°5 au lieu de N°4).
Tableau des valeurs indicatives de
I'avancement mandibulaire
Bande N° 1 2 3 4 5 6 7 8
Avancement| , | 5 | 5| ¢ | 75| 9 |105] 12
(mm)

Kiefer-Protrusionsorthese
gegen Schnarchen
und Schlafapnoe

Medizinprodukt

Anleitung zum Thermoformen
und Gebrauchsanweisung
Packungsinhalt:

1 obere Mundschiene mit 1 Hakchen vorne (A)

1 untere Mundschiene mit 2 Hakchen hinten (B)

1 Bissplatte fiir Abdruck (C)

1 beluftete Aufbewahrungsbox (D)

1 Satz mit 8 Regulierungsbandern (E)

1 Wassertemperaturanzeige (schwarze Scheibe mit
gruner Mitte) (F)

- 1 Bedienungsanleitung (G)

Mogliche Nebenwirkungen

- Zahnempfindlichkeit.

- Schmerzen am Ohransatz; verschwinden
normalerweise nach einigen Tagen des regelmassigen
Tragens oder verschlimmern sich (benutzen Sie in
diesem Fall ein langeres Protrusions-Band oder
gehen Sie zum Arzt).

UbermiRiger Speichelfluss (geht nach einigen Tagen
regelmaRiger Anwendung zuriick), Mundtrockenheit,
in sehr seltenen Fallen Wiirgereiz.

Verdanderung des Okklusionsbereichs (relative
Position der Ober- und Unterkiefer, wenn der Mund
geschlossen ist). Falls der Unterkiefer nach dem
Herausnehmen der Schiene nicht in seine
urspriingliche Lage zuriickkehrt, beenden Sie das
Tragen der Mundschiene und wenden Sie sich an
einen Arzt.

- Sollten die storenden Nebenwirkungen
andauern, ist das Tragen der Schiene
einzustellen und arztlicher Rat einzuholen.

- Bei schweren Nebenwirkungen wenden Sie
sich an den Hersteller oder die zustandige
Behorde.

A

Pflege und Aufbewahrung
Taglicher Gebrauch:

Nehmen Sie morgens die Schiene heraus. Spiilen Sie
sie anschlieBend ausschlieflich mit Leitungswasser
ab und reinigen Sie sie vorsichtig mit einer
Spezialzahnblirste.

Geben Sie in einen Behdlter mit warmem Wasser
eine Reinigungstablette flr Zahnersatz. Legen Sie die
Schiene hinein und bewahren Sie sie darin tagsiiber
vor Licht geschiitzt bei Raumtemperatur auf.

Spilen Sie die Schiene nochmals mit Leitungswasser
ab, bevor Sie sie wieder fir die Nacht einlegen.
Beachte: Bei ldngerem Nichtgebrauch st die
Schiene grindlich abzutrocknen und in ihrer
Aufbewahrungsbox zu verstauen.

Lebensdauer und Garantie

Die Lebensdauer der Schiene betrdgt im Durchschnitt
8 bis 15 Monate und richtet sich nach der Pflege, der
Mundsaure und den mechanischen Beanspruchungen.

Die Schiene muss nach 18 Monaten Gebrauch
gewechselt werden.

Ausser bei Fabrikationsméngeln wird keine Garantie
gewdhrt.
A - Zustand der Schiene taglich kontrollieren.
- Die Schiene muss beim Auftreten
von Rissen, Briichen oder sonstigen

Beschadigungen des Materials unbedingt
ausgetauscht werden.

Entsorgung

Na

ch Ende der Lebensdauer im Haushaltsmill

entsorgen.

Anpassung an das Gebiss (Thermo-Formen)
und Einstellung

A — Anpassung der oberen Schiene :
1 Temperaturanzeiger in einen Topf legen, der 7
bis 8 cm hoch mit kaltem Wasser gefillt wurde.
2e

3e

Wasser erhitzen.

Schalten Sie die Hitzequelle aus, wenn der
Temperaturanzeiger in der Mitte von Griin auf

Rot wechselt (optimale Temperatur: 80 °C).
4 ¢ Legen Sie die obere Schiene dann 3 Minuten ins
heiBe Wasser.

ACHTUNG: Schiene nicht im siedenden Wasser lassen.
ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Zeit zwischen

dem Herausnehmen aus dem Topf und der
Erstellung des Abdrucks nicht mehr als 10-
15 Sekunden betrégt.

Setzen Sie sich vor einen Spiegel. Schiene
mit einem Loffel aus dem heissen Wasser
herausnehmen, kurz schitteln, um Wasser
abtropfen zu lassen.

Platzieren Sie die Schiene mit Ausrichtung
des mittleren Hakchens zwischen den beiden
oberen Schneidezdhnen.

Breite der Schiene an die Grosse des Kiefers
anpassen, Backenzdhne (Molaren) exakt
eindriicken.

8 ¢ Mit einer Hand die Schiene im Mund halten
und die Bissplatte mit der anderen Hand in den
Mund fuhren.

9 e Fest zubeilen, um einen guten Zahnabdruck zu
erhalten.

10 e Bei  zusammengebissenen  Zdhnen die

Vorderseite der Schiene mit den Fingern gegen
die Seitenflache der Zdhne dricken.

11

Lockern Sie den Biss und spiilen Sie den Mund
mit kaltem Wasser aus.

12 ¢ 2 Minuten im Mund abkihlen lassen.

B — Anpassung der unteren Schiene:

13 e Verfahren Sie mit der unteren Schiene
genauso, wie in den Punkten 1 bis 12

erldutert, ohne die Bissplatte zu verwenden.
Dabei folgende Anweisungen beachten:

- Behalten Sie die obere Schiene im Mund und
entfernen Sie die Bissplatte.

- Bringen Sie vor dem Zubeissen die mittlere
Spalte der unteren Schiene mit dem
Hakchen der oberen Schiene in exakte
Ubereinstimmung.

Cc—
14 ¢ Trennen Sie das Regulierungsband Nr. 4 mit

einer Schere oder einem Cutter ab. Bewahren
Sie die anderen Bander auf.

Regulierungsband anbringen:

15 e Fihren Sie das Hakchen der oberen Schiene
in das Mittelloch des Bandes und machen Sie

anschliessend eine Vierteldrehung.
16

Halten Sie die Locher am Ende des Bandes Uber
die seitlichen Hakchen der unteren Schiene
und machen Sie eine Vierteldrehung, um sie zu
verriegeln.

Qualitat des Zahnabdrucks kontrollieren

Halt und Komfort der Schienen richten sich nach der
Anzahl, Form und Verteilung der Zdhne.
Kontrollieren Sie, ob Ihre Gebissform in der Schiene
gut abgebildet ist. Sollte dies nicht der Fall sein,
wiederholen Sie den Abdruck unter Einhaltung der
richtigen Temperatur und beissen Sie fest zu, um die
Schiene neu zu formen.

Eventuell auftretende Kanten aus thermisch
verformbarem Material koénnen abgeschnitten
werden.

Jede andere Verwendung des Gerats ist strikt
untersagt.

Einstellung des Unterkiefer-Vorschubs durch
Regulierungsbander

Ta

Es wird empfohlen, die Schiene in der ersten Woche
nur alle zwei Néchte zu tragen, um sich schrittweise
an sie zu gewohnen und ihre Einstellung anzupassen.
Wir empfehlen, mit dem Regulierungsband Nr. 4
zu starten. Diese Ziffer entspricht dem Unterkiefer-
Vorschub von ca. 6 mm gegeniiber der normalen
Position ohne Schiene. In der Regel genlgt ein
Unterkiefer-Vorschub von 4,5 bis 7,5 Millimetern.

Je nach Zahnmorphologie kann der tatsachliche
Vorschub-Wert variieren. Wenn das Ziehen am
Unterkiefer zu stark und unangenehm ist, benutzen
Sie ein Regulierungsband mit einem niedrigeren
Vorschub-Wert (z.B. Nr. 3 anstelle Nr. 4).

Nimmt das Schnarchen nicht gentigend ab, benutzen
Sie ein Regulierungsband mit einem hoheren
Vorschub-Wert (z.B. Nr. 5 statt Nr. 4).

belle mit Richtwerten fiir den

Unterkiefervorschub

Band Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Vorschub
(mm)

0 3 145|675 9 |105]( 12

Dispositivo d’avanzamento

mandibolare per la terapia
della roncopatia
e dell’apnea

Dispositivo medico

Istruzioni per la termoformatura e
I'utilizzo

Contenuto della confezione:

Un bite superiore con 1 bottone anteriore (A)

Un bite inferiore con 2 bottoni posteriori (B)

Una placca per la presa d’impronta (C)

Una custodia ventilata (D)

Un set di 8 nastri elastici (E)

Un termometro galleggiante (disco nero con centro
verde) (F)

Un manuale d’uso (G)

Come funziona il bite ?

Questo dispositivo applica il principio dell’avanzamento
mandibolare. Spinge in avanti di alcuni millimetri la
mascella inferiore sbloccando la parte posteriore della
lingua e favorendo cosi il passaggio dell’aria inspirata.

Indicazioni

Roncopatia.
Apnea ostruttiva del sonno di intensita da lieve
a moderata (si consiglia di consultare un medico).

Controindicazioni d’'uso

In caso di protesi dentaria totale o parziale rimovibile.
Dolori dell’articolazione mandibolare.
Mobilita, instabilita della dentatura,
superiore o inferiore con meno di 10 denti.
Eta inferiore ai 18 anni.

Bruxismo (serramento o digrignamento dei denti).

mascella

A Informazioni importanti

Si raccomanda una visita medica preliminare e
controlli regolari della dentatura e della mascella.

In caso di dubbi sulla salute della propria dentatura,
si consiglia di consultare il proprio odontoiatra.

In caso di affaticamento diurno, potrebbero
manifestarsi apnee ostruttive del sonno, che
richiedono obbligatoriamente un consulto medico
per una valutazione completa.

Non lasciare il bite o i suoi componenti alla portata
dei bambini e degli animali !

Possibili effetti collaterali

M

Sensibilita dentale.

Dolenzia nella parte anteriore dell'orecchio;
portando regolarmente I'apparecchio, il sintomo
normalmente si attenua nell’arco di qualche giorno o
peggiora (in quest’ultimo caso, utilizzare un nastrino
di avanzamento piti lungo o consultare un medico).
Ipersalivazione che tende a ridursi dopo qualche
giorno d’uso regolare, secchezza boccale, eventuale
sensazione di nausea osservata molto raramente.
Modifica dell'area d’occlusione dentale (della
posizione relativa della mascella superiore e inferiore
con la bocca chiusa). Qualora la mascella inferiore
non tornasse alla sua posizione originale dopo aver
portato I'apparecchio, si consiglia di cessarne l'uso e
di consultare un medicoi.

- In caso di persistenza di effetti collaterali
fastidiosi, togliere I'apparecchio e consultare
un odontoiatra.

- In caso di problemi gravi, contattare il
fabbricante o I'autorita competente.

A

anutenzione, conservazione

In caso di utilizzo quotidiano:

Al mattino, togliere il bite, sciacquarlo esclusivamente
con acqua corrente e pulirlo delicatamente con un
apposito spazzolino da denti.

Lasciarlo tutto il giorno al riparo dalla luce e a
temperatura ambiente in un recipiente di acqua
tiepida in cui sara stata sciolta una compressa di
soluzione detergente antibatterica per protesi
dentarie.

Prima di riapplicare il bite in bocca per la notte,
sciacquarlo con acqua corrente.

Nota: in caso di inutilizzo prolungato, asciugare
accuratamente l'apparecchio e riporlo nella sua
custodia.

Durata utile, garanzia

La

durata utile dell’apparecchio, mediamente di 8-15

mesi, dipende dalla sua manutenzione, dall’acidita in

bo

cca e dalle sollecitazioni meccaniche.

Il bite deve essere sostituito dopo 18 mesi di utilizzo.

La

garanzia riguarda esclusivamente i difetti di

fabbricazione.

- Controllare regolarmente lo stato del bite.

-1l bite deve essere tassativamente
s ostituito qualora siano presenti
fessurazioni, incrinature o degradazione
significativa del materiale.

A

Smaltimento

Al

termine del ciclo di vita, gettare il dispositivo nella

spazzatura.

Adattamento alla dentatura
(termoformatura) e posizionamento

A — Adattamento del bite superiore: o
1e 1. Porre il termometro in un pentolino colmo
per circa 7-8 cm di acqua fredda

2e

3e

2. e portare lI'acqua a temperatura.

3. Spegnere la sorgente di calore quando il
centro verde del termometro diventa rosso (80
°C ottimale).

4. Lasciare il bite superiore in acqua calda per 3
minuti.

4 e

IMPORTANTE: Non lasciare il bite nell’acqua in

ebollizione.

IMPORTANTE: Assicurarsi di non lasciar trascorrere piu

di 10-15 secondi tra I'estrazione del bite
dal pentolino e la presa d’impronta.

Posizionarsi davanti a uno specchio. Togliere il
bite dall’acqua calda utilizzando un cucchiaio e
scuoterlo per eliminare I'acqua.

Inserire il bite allineando il bottone centrale tra
i due incisivi centrali superiori.

Adattare la larghezza del bite alle dimensioni
della mascella in modo da inserire
correttamente i molari.

Tenere il bite in bocca con una mano e con l'altra
mano inserire la placca per la presa d’impronta.
Mordere  energicamente
I'impronta dei denti.

per  prendere

10 » Tenere i denti serrati e premere con le dita il
lato anteriore del bite contro i fianchi dei denti.

11 e Rilasciare la pressione sui denti e sciacquare la
bocca con acqua fredda.

12 e Lasciar raffreddare in bocca per 2 minuti.

B — Adattamento del bite inferiore: e

13 e Ripetere la__stessa operazione di cui ai
punti da 1 a 12 per il bite inferiore senza
utilizzare la placca per la presa d’impronta.
Osservare pero le seguenti istruzioni:

- Tenere il bite superiore in bocca ma
rimuovere la placca per la presa d’impronta.

- Allineare lafessura centrale del bite inferiore
con il bottone del bite superiore.
Installazione del nastrino:

14 o Staccare il nastrino N° 4 con un taglierino
oppure con delle forbici. Conservare gli altri
nastri.

15

Inserire il bottone del bite superiore nel foro
centrale del nastro ed effettuare 1/4 di giro.

16 * Posizionare i fori all’estremita del nastro sui
bottoni del bite inferiore ed effettuare 1/4 di
giro per bloccare.

Valutazione della qualita dell’impronta
dentaria

- Il comfort e la tenuta del bite dipendono dal numero,
dalla forma e dalla distribuzione dei denti.

Verificare che la forma della propria dentatura sia
ben impressa nel bite; in caso contrario, ripetere
la presa d’impronta rispettando accuratamente la
temperatura e applicando una forza sufficiente a
dare forma al dispositivo.

Qualora sul bite restassero parti non gradite di
materiale termoformato, sara possibile tagliarle.

AE severamente vietata qualsiasi modifica

dell’apparecchio.

Regolazione dell’avanzamento mandibolare
mediante i nastrini elastici

- Durante la prima settimana, si consiglia di applicare il
bite a notti alterne per abituarsi progressivamente al
dispositivo e calibrarne la regolazione.

- Si consiglia di iniziare con l'utilizzo del nastrino
N° 4. Questa cifra rappresenta un avanzamento di
circa 6 mm della mascella inferiore in rapporto alla
posizione normale assunta senza il dispositivo. In
generale e sufficiente un avanzamento mandibolare
da4,5mma7,5mm.

- Infunzione della diversa morfologia dentale, il valore
reale dell'avanzamento puo variare. Se la trazione
della mandibola & troppo forte e scomoda, utilizzare
un nastrino di valore inferiore (per esempio, N° 3
invece di N° 4).

- Se il russamento non diminuisce ancora in maniera
sufficiente, utilizzare un nastrino di valore superiore
(per esempio N° 5 invece di N° 4).

Tabella dei valori indicativi per
I'avanzamento mandibolare

Fascia N° 1|23]a|s|6]|7]s
Avanzamento| , | 5 | 45| g | 75| 9 |105] 12
(mm)

manténgalo alejado de la luz directa y a temperatura
ambiente.

- Aclarelo bien con agua limpia antes de volver a
ponerlo en la boca por la noche.

- Nota: si no va a utilizar el dispositivo durante un
tiempo prolongado, séquelo bien y guardelo en su
caja.

Duracidn y garantia

La vida util del dispositivo oscila entre 8 y 15 meses,
dependiendo del mantenimiento, de la acidez bucal del
usuario y del desgaste mecdnico al que se somete.

Cambie la ortesis después de 18 meses de uso como
maximo.
La garantia solo cubre defectos de fabricacién.

- Controlar diariamente el estado de la
protesis.

- El dispositivo se debe cambiar por uno
nuevo, en caso de rotura, grietas o deterioro

sustancial del material.
Eliminacién
Al final de su vida util, tire el dispositivo a la basura.

Adaptacion a la denticion (termoformado) y
colocacion inicial

A — Adaptacion del molde bucal superior: o
1e Introduzca el termémetro en un recipiente con

7-8 cm de agua fria.

Protesis de avance
mandibular contra el
ronquido y la apnea

Dispositivo médico
Instrucciones de uso y termoformado

Presentacion del producto:

Un molde bucal superior con un broche delante (A)
Un molde bucal inferior con 2 broches detrés (B)
Una placa de impresion dental (C)

Una caja de almacenamiento ventilada (D)

Un juego de 8 bandas flexibles (E)

Termoémetro con flotador (disco negro con centro
verde) (F)

Instrucciones de uso y mantenimiento (G)

éComo funciona el dispositivo?

Esta proétesis aplica el principio médico del avance
mandibular. Consiste en desplazar la mandibula inferior
hacia delante unos milimetros para facilitar el paso del
aire en la garganta. Se libera de esta forma el espacio
posterior de la lengua, lo que permite la entrada de aire
con mayor fluidez.

Indicaciones

- Ronquido.
- Apnea del suefio moderada (se recomienda consultar
al médico).

Contraindicaciones de uso

- Portadores de proétesis dental total o parcial
removible.

- Pacientes con dolor en las articulaciones de las
mandibulas.

- Aflojamiento, inestabilidad de los dientes, maxilar
superior o inferior con menos de 10 dientes.

- Menores de 18 afios.

- Bruxismo (rechinar de dientes).

A Informacién importante

- Se recomiendan un examen médico previo y
controles regulares de la denticion y la mandibula.

- En caso de dudas sobre la salud dental, consulte con
un médico dentista.

- Si existe excesiva somnolencia diurna, puede
padecer una apnea de suefio grave, siendo necesaria
la consulta a su médico.

- iNo deje la ortesis ni sus componentes al alcance de
los nifios o de animales!

Posibles efectos secundarios

- Sensibilidad dental.

- Dolores en la parte delantera de la oreja, que suelen
desaparecer en unos dias después de un uso regular;
si esto no ocurre o se agrava, utilice una banda mas
larga o consulte con un médico.

- Hipersalivacion que se va reduciendo después de
algunos dias de uso de forma regular, sequedad
bucal y, en rarisimas ocasiones, reflejo nauseoso.

- Modificacion de la oclusién dentaria o mordida
(posicion relativa de las mandibulas superior e
inferior en posicion de boca cerrada). Si la mandibula
inferior no vuelve a su posicion original después de
retirar la ortesis, deje de usarla y consulte a su
médico.

- Si los efectos secundarios se hacen
persistentes o se agravan, dejar de usar el
dispositivo y consultar a su médico.

- En caso de incidente grave, pdngase en
contacto con el fabricante o la autoridad
competente.

A

Mantenimiento y almacenamiento
Uso diario:

- Por la mafiana, saque el dispositivo de la boca,
enjuaguelo solo con agua limpia y después limpielo
delicadamente con un cepillo de dientes utilizado
solo para este fin.

- Durante el dia, sumérjalo en un vaso con agua tibia

2 e Caliente el agua.

3 e Apague la fuente de calor cuando el centro
del termdémetro cambie de verde a rojo
(temperatura idénea: 80 °C).

4 o Dejar el molde superior 3 minutos en agua
caliente.

IMPORTANTE: no deje el molde bucal en agua
hirviendo.

IMPORTANTE: tome la impresidn en un plazo de 10-15

segundos tras retirar el dispositivo del

recipiente.

5 e Coléquese delante de un espejo. Saque el molde
superior del agua caliente con una cuchara y
escurra el agua sobrante.

6 Inserte el molde bucal alineando el broche
central con los dos incisivos centrales
superiores.

7 » Procure adaptar el ancho del molde bucal al
tamafio de la mandibula para que las muelas
estén bien insertadas.

8 e Sujete el molde en la boca con una mano e
inserte con la otra mano la placa de impresién
dental.

9 e Muerda con fuerza para tomar la impresién
dental.

10 » Manteniendo los dientes bien apretados,
presione la parte delantera del molde contra
los dientes con la ayuda de los dedos.

11 e Relajar la presion de los dientes y aclarar la boca
con agua fria.

12 e Dejar enfriar 2 minutos en la boca.

B — Adaptacion del molde bucal inferior:

13 e Repita la__misma operacién descrita del
punto 1 al punto 12 para el molde inferior
sin usar la placa de impresiéon dental.
Sin embargo, siga los siguientes pasos:

- Mantenga el molde superior dentro de
la boca, pero retire la placa de impresion
dental.

- Alinear la linea central del molde inferior
con el gancho del molde superior.

C — Ajuste de la banda: e

14 e Suelte la banda marcada con el nimero 4 con
un cuter o unas tijeras. Guarde las otras bandas.

15 e Inserte el gancho del molde superior en el
agujero central de la banday girar 1/4 de vuelta.

16 ¢ Insertar los agujeros de los extremos de las
bandas en los ganchos de la parte posterior del

molde inferior y girar 1/4 para fijar la banda.

Evaluacion de la calidad de la impresion
dental

Aj

El conforty el ajuste de los moldes bucales dependen
del nimero, la forma y la distribucién de los dientes.
Compruebe que la forma de su denticidn esté bien
marcada en los moldes y si no es el caso, volver a
tomar improntas respetando bien la temperatura y
aplicando mas fuerza para formar el aparato.

Las posibles partes sobrantes de material se pueden
cortar.

Cualquier otra modificacién del dispositivo esta
estrictamente prohibida.

uste del avance mandibular usando

bandas flexibles

Durante la primera semana de uso, es aconsejable
utilizar la ortesis una noche si y una no, para
acostumbrarse gradualmente a llevar el dispositivo y
perfeccionar su ajuste.

Recomendamos empezar utilizando la banda n.2 4.
Este nimero equivale a un avance de la mandibula
inferior de unos 6 mm con relacién a la posicion
normal sin el dispositivo. En general, un avance
mandibular de 4.5 a 7.5 mm es suficiente.

Segun la morfologia dental, el valor real del avance
puede variar. Si la tracciéon de la mandibula es
demasiado fuerte e incdmoda, utilice una banda de
valor inferior (por ejemplo, n.2 3 en vez de n.2 4).

Si el ronquido no disminuye suficientemente, utilice
una banda de valor superior (por ejemplo, n.2 5 en
vez de n.2 4).

Tabla de valores indicativos para el avance
mandibular

BandaN°| 1 2 3 4 5 6 7 8

A

vance

0 3 (45| 6 |75 9 [10.5] 12

y una tableta de limpiador de protesis dentales, y

1/2

(mm)

Mandibular advancement
device for snoring
and sleep apnea

Medical device
Thermoforming and operating

in

structions

Content of the set:

An upper oral moulding with 1 hook at the front (A)
A lower oral moulding with 2 hooks at the back (B)
An impression plate (C)

A ventilated storage box (D)

A set of 8 flexible straps (E)

A water temperature indicator (black disk with a
green middle) (F)

Instructions for use (G)

How does the device work?

Th

is device is based on the mandibular advancement

principle. It consists of pulling the lower jaw forward a
few millimetres in order to free the air intake passage
and release the back of the tongue.

Indications

Snoring.
Mild-to-moderate obstructive sleep apnoea (medical
consultation recommended).

Contraindications for use

Wearing a removable or partial dental prosthesis.
Having mandibular joint pain.

Loose teeth, instability of teeth, upper or lower jaw
with less than 10 teeth.

Under 18 years of age.

Bruxism (clenching or grinding of teeth).

A Important information

A prior medical examination as well as regular checks
of both your teeth and jaw are recommended.

If you have doubt on your dental health, you must
consult your Dentist.

If you feel tired during the daytime, you may suffer
from obstructive sleep apnoea, contact your doctor
for a full check-up.

Do not leave the mouthpiece or its parts within the
reach of children or animals!

Possible side effects

M
Da

Dental sensitiveness.

Pain forward the ear, vanishing usually after some
days of regular use, or becoming worse (in this last
case, use a weaker forwarding strap, or consult a
doctor).

Hypersalivation that decreases after a few days of
regular use, dry mouth and, in very rare cases, gag
reflex.

Change in dental occlusion (position of each jaw in a
closed mouth). If the lower jaw does not return to its
original position when the mouthpiece is removed,
discontinue use and seek medical advice.

- If any unpleasant side effect persists, stop
wearing the appliance and consult a doctor.

- In the event of a serious accident, please
contact the manufacturer or the competent
authority.

aintenance and storage

ily use:
In the morning, remove the mouthpiece, rinse using
only clean water then clean gently with a dedicated
toothbrush.
Throughout the day, leave it in a container of warm
water with a denture cleanser tablet, away from
direct light and at room temperature.
Rinse with clean water before
replacing it in the mouth for the night.
N.B.: If the device is not to be used for an extended
period, dry it thoroughly and place inside its storage
box.

Service life and warranty
The device has an average service life of 8 to 15 months,

de

pending on how it is maintained, the acidity in the

user’s mouth and the mechanical stress it is subject to.

Ch

ange the mouthpiece after 18 months of use at the

most.

The device is guaranteed only in case of manufacturer
defects.

Di
At

- Inspect daily the condition of the device.

- The device MUST be changed if cracks,
breaks, or substantial deterioration of the
material occur.

A

sposal
the end of its life, throw away the device.

Adaptation to the teeth (thermoforming)
and installation

A — Customising the upper oral moulding: o
1e Place the thermometer in a pan containing
7 to 8 centimetres of cold water.

2e

3e

Heat the water.

Turn off the heat when the middle of the
thermometer changes from green to red.

(optimum temperature: 80 °C).
4 ¢ Let the upper moulding sit in the hot water for
3 minutes.

IMPORTANT : Do not leave the oral moulding in boiling

IMPORTANT

water.

Take the impression  within
10-15 seconds of removing the device
from the pan.

5 e Position yourself in front of a mirror. Take
the upper moulding out of the hot water using a
spoon, and shake it to remove any water.

6 ¢ Insert the oral moulding aligning the central

hook with the two upper central incisors.

7 ¢ Adapt the width of the oral moulding
to the size of the jaw in order to properly insert
the molars.

8 ¢ Hold the oral moulding in your mouth with one
hand and insert the impression plate with your
other hand.

9 e Bite together firmly to take the dental
impression.

10  Keeping your teeth firmly together, press
the front of the oral moulding against the teeth
with your fingers.

11 ¢ Release the pressure and rinse your mouth with
cold water.

12 o Let it cool down in the mouth for 2 minutes.

B — Customising the lower oral moulding:

13 e Repeat the same operation described in
points 1 to 12 for the lower oral moulding

without using the impression plate.
However, please comply with the following
instructions:

- Keep the upper oral moulding in your mouth
but remove the impression plate.

- Align the central line of the lower moulding
with the hook of the upper moulding.

C — Fitting the strap: 9

14 « Detach the strap labelled no. 4 using a cutter
or a pair of scissors. Keep the other straps.

15 e Insert the hook of the superior moulding into
the central hole of the strap and turn a quarter.

16 * Place the holes of extremity of the strap on

the hooks of the lower moulding and turn

a quarter to lock the strap.

Assessing the quality of the dental
impression

- The comfort and fit of the oral mouldings depend on
the number, shape and distribution of the teeth.

- Check that the shape of your teeth is properly
printed onto the moulding and, if it is not, repeat the
impression using the right temperature and enough
force to shape the device.

- Any uncomfortable parts made of thermoformable
material can be trimmed off.

Any other modification to the device is strictly
forbidden.

Adjusting mandibular advancement using
flexible straps

- During the first week of use, it is advisable to only
wear the mouthpiece every other night in order to
get used to wearing the device gradually and fine-
tune its adjustment.

- We recommend starting by using the no. 4 strap. This
number coincides with a lower jaw advancement of
approximately 6 mm in relation to its normal position
without the device. Mandibular advancement of 4.5
to 7.5 mm is usually sufficient.

- According to each dental morphology, the real value
of the advancement can vary. If the traction exerted
on the jaw is too strong and uncomfortable, use a
lower value strap (e.g. no. 3 instead of no. 4).

- If the reduction in snoring is insufficient, use a higher
value strap (e.g. no. 5 instead of no. 4).

Table of indicative values for mandibular
advancement

Band N° 1|2 |3|4|s5|6]| 7|8
Advancement| | 3 | 5| ¢ | 75| 9 |105] 12
(mm)

Mondstuk die de
onderkaak naar voor
brengt tegen snurken en
slaap-apneu

Medisch hulpmiddel
Instructies voor thermische
vervorming en gebruik
Inhoud verpakking:

- Bovenbeugel met 1 haakje vooraan (A)

- Onderbeugel met 2 haakjes achteraan (B)

Plaat om afdrukken mee te nemen (C)

- Een geventileerd opbergdoosje (D)

Een stel met 8 soepele bandjes (E)

- Thermometer met vlotter (zwarte schijf met groen
midden) (F)

- Gebruiksaanwijzing (G)

Hoe werkt de orthese ?

Deze orthese werkt op het medisch bewezen oplossing
van het vooruitbrengen van de onderkaak. Het principe
bestaat erin om de onderkaak enkele millimeter naar
voorte brengen om de achterkant van de tong, en dus
de luchtwegen, vrij te maken.

Indicaties

- Snurken.

- Milde tot matig obstructieve slaapapneu (het
is raadzaam om in dit geval eerst een arts te
raadplegen).

Contra-indicaties

- Een uitneembare tandprothese of een gedeeltelijke
tandprothese die niet goed vast zit.

- Pijnlijke kaakgewrichten.

- Onstabiele of loskomende tanden, bovenste of
onderste gebit met minder dan 10 tanden.

- Gebruiker onder 18 jaar.

- Bruxisme (tandenknarsen of tandklemmen).

AN Belangrijke informatie
- Het is raadzaam om eerst een arts te raadplegen en

uw tanden en kaken regelmatig te laten controleren.

M

Bij twijfel over de gezondheid van uw tanden
raadpleegt u best eerst een tandarts.

Bij vermoeidheid overdag heeft u misschien last van
obstructieve slaapapneu; raadpleeg in dat geval een
arts voor een volledig onderzoek.

Bewaar de orthese en de onderdelen ervan buiten
het bereik van kinderen en dieren!

ogelijke bijwerkingen

Gevoelige tanden.

Gevoeligheid of pijn in het oor: verdwijnt normaal
gezien na enkele dagen na een regelmatig gebruik
of verergert (bij aanhoudende pijn, een langer
bandje gebruiken of uw tandarts of stomatoloog
raadplegen).

Overmatige speekselvloed, vermindert na enkele
dagen van regelmatig gebruik, droge mond,
eventueel braakreflex, zelden waargenomen.
Wijziging van de occlusie (positie van de boven- en
onderkaak in gesloten toestand). Wanneer de
onderkaak bij het verwijderen van de orthese niet
terugkeert naar zijn oorspronkelijke plaats mag u de
beugel niet meer gebruiken en moet u een arts
raadplegen.

- Indien storende nevenverschijnselen
aanhouden, stop het gebruik van het toestel
en raadpleeg uw arts.

- Bij een ernstig incident moet u contact
opnemen met de fabrikant of de bevoegde
autoriteiten.

A

Onderhoud, opslag
Tijdens het dagelijks gebruik:

De orthese ‘s ochtends verwijderen, uitsluitend
met zuiver water spoelen en vervolgens voorzichtig
reinigen met een speciale tandenborstel.

De orthese de hele dag bewaren in een recipiént met
lauw water en een tandsteenwerend, antibacterieel
tablet voor kunstgebitten, beschut tegen het licht en
bij omgevingstemperatuur.

De orthese spoelen met zuiver water voordat u hem
voor de nacht weer terugplaatst in de mond.
Opmerking: In geval van langdurig niet gebruik moet
u het hulpmiddel uiterst zorgvuldig afdrogen en
wegleggen in zijn opbergdoosje.

Levensduur, garantie

De levensduur van het hulpmiddel is gemiddeld 8
tot 15 maanden. Dit hangt af van het onderhoud, de
zuurtegraad van de mondholte en de mechanische

be

lastingen.

De orthese moet na 18 maanden van gebruik worden
vervangen.

Enkel een fabricagefout is gegarandeerd.

- Controleer dagelijks de toestand van het
toestel.

- Vervang het hulpmiddel in geval van
scheuren en breuken of bij een aanzienlijke
verslechtering van het materiaal.

A

Wegdoen

Het apparaat in de vuilbak gooien aan het einde van de
levensduur.

Aanpassing via thermosfixatie aan uw gebit
en regeling

A — Aanpassing van de bovenbeugel: o

1e Legde thermometerin een pot met 7 tot 8 cm
koud water.
2e

3e

Breng het water op temperatuur.

Zet de warmtebron uit wanneer het groene
centrum van de thermometer rood wordt. (80
°C optimaal).

4 ¢ |Leg de bovenbeugel 3 minuten in het warme

water.

OPGELET : Laat de beugel niet in kokend water liggen.

OPGELET : Voor een goede afdruk moet het materiaal

warm zijn en mag de tijd tussen het
verwijderen van de beugel uit de pot en het
maken van de afdruk niet meer dan 10-15
seconden bedragen.

Ga voor een spiegel zitten. Haal de beugel met
een lepel uit het warme water en schud ermee
om het overtollige water te verwijderen.

Steek de beugel in uw mond en zorg ervoor
dat het middelste haakje tussen de voorste
snijtanden valt.

Druk de beugel verticaal aan met uw vingers en
pas de breedte van de beugel aan uw kaak aan.
Zorg ervoor dat uw kiezen goed geintegreerd
zijn.

Houd de beugel met één hand in uw mond en
steek met uw andere hand de afdrukplaat in uw
mond.

Qe
10

Bijt hard om een tandafdruk te maken.

Houd uw tanden op elkaar geklemd en druk met
uw vingers tegen de voorkant van de beugel
voor een perfecte afdruk van uw tanden.

11 ¢ Ontspan uw tanden en spoel uw mond met
koud water.

12 e Laat de beugel 2 minuten afkoelen in de mond.

B — Aanpassing van de onderbeugel:

13 e Herhaal de handeling beschreven in de
punten 1 t/m 12 voor de onderbeugel
zonder de afdrukplaat te  gebruiken.
Volg de volgende instructies op:

- Houd de bovenbeugel in de mond, maar
verwijder de afdrukplaat.

- Breng de middelste spleet van de
onderbeugel in lijn met het haakje van de
bovenbeugel.

C — Aanbrengen van het bandje: e

14 »« Maak het bandje Nr. 4 los met een cutter of
schaar. Houd de andere bandjes bij.

15 o Steek het haakje van de bovenbeugel in de

centrale opening van het bandje en draai 1/4
toer.

16 » Zet de gaten aan het uiteinde van het bandje op
de haakjes van de onderbeugel en draai 1/4 toer
om te vergrendelen.

Beoordeling van de kwaliteit van de
tandafdruk

Het comfort en de hechting van de beugels hangen af
van het aantal, de vorm en verdeling van de tanden.
Kijk na dat de vorm van de tanden duidelijk is
afgedrukt in de gootstukken en indien dit niet het
geval is, kan de operatie opnieuw gedaan worden
mits goed de temperatuur te respecteren en
voldoende hard te bijten.

Het eventuele overtollige materiaal kan worden
weggesneden.

Elke andere wijziging van het hulpmiddel is strikt
verboden.

Afstelling van het naar voren brengen van
de kaak met bandjes

Voor de eerste week bevelen wij aan om de orthese
de ene nacht wel en de andere niet te dragen om
geleidelijk aan te wennen aan het dragen van het
hulpmiddel en er de afstelling van te verfijnen.

Wij bevelen aan om te beginnen met bandje Nr. 4. Dit
nummer geeft aan dat de onderkaak ongeveer 6 mm
naar voren wordt gehouden t.o.v. de normale positie
zonder het hulpmiddel. Meestal is een verplaatsing
naar voren van 4.5 tot 7.5 mm voldoende.
Afhankelijk van de tandmorfologie kan de réele
waarde verschillen. Indien er teveel tractie
ondervonden wordt, kunt u een bandje met een
lager nummer proberen (vb. Nr. 3 in plaats van
Nr. 4).

Wanneer het snurken niet voldoende vermindert
kunt u een bandje met hoger nummer proberen
(vb. Nr. 5 in plaats van nr. 4).

Tabel met indicatieve waarden voor
mandibulaire advancement

Manutengdo e armazenamento
Utilizagdo didria:

- De manh3, retire a ortese, lave-a exclusivamente
com agua limpa e depois limpe-a delicadamente com
uma escova de lavar os dentes.

Durante o dia, deixe-a num recipiente com agua
morna e com um comprimido para limpeza de

dentaduras, longe de qualquer luz direta e a
temperatura ambiente.

- Lave-a com agua limpa antes de
colocé-la na boca para a noite.

Obs.: se ndo pretender utilizar o dispositivo por um
periodo prolongado, seque-o bem e coloque-o na
sua caixa de armazenamento.

Vida util e garantia

A vida util do dispositivo, em média de 8 a 15 meses,
depende da sua manutengdo, da acidez na boca do
utilizador e das solicitagbes mecanicas as quais é
submetido.

A ortese deve ser substituida ao fim de 18 meses de
utilizagdo.

A garantia do aparelho s6 é garantida em caso de
defeito de fabrico.

- Verifique o estado do
diariamente.

- O dispositivo deve ser trocado no caso
de aparecimento de fissuras, quebras ou

degradagdo do material.

dispositivo

Eliminacao
O produto ao terminar a prépria vida util, deve ser
eliminado separadamente dos lixos domésticos.

Band nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Advancement| , | 5 | ;5| ¢ | 75| 9 [105] 12
(mm)

Prétese de avango
mandibular contra

a Roncopatia (ressonar)
e apnéia

Aparelho médico

Dispositivo médico e instrugdes de
uso

Contetuido da embalagem:

Um molde bucal
na frente (A)

Um molde bucal inferior com 2 ganchos atras (B)
Uma placa de impressdo (C)

Uma caixa de armazenamento ventilada (D)

Um conjunto de 8 bandas flexiveis (E)

Um indicador de temperatura da agua (disco preto
com centro verde) (F)

Um manual de Instrugdes (G)

superior com 1 gancho

Como funciona a prétese?

Esta prétese proporciona em avango mandibular.
Ao impulsionar a mandibula para a frente alguns
milimetros ha um recuo da lingua e desta forma liberta
a passagem do ar inspirado.

IndicagOes

Ressonar.
Apneia moderada
médica).

(recomendagdo de consulta

Contra-indicagées

Em Pessoas que usem proteses dentarias.

Caso ocorram dores nas articulagdes da mandibula.
Dentes desgastados, amolecimento dos dentes
e em pessoas que tenham menos de 10 dentes
na mandibula superior.

Ndo é aconselhado a pessoas menores de 18 anos.
Bruxismo (apertar ou ranger os dentes).

AN Informagdo importante

Recomenda-se um exame médico
acompanhamento regular para uma
avaliagdo dos dentes e mandibula.

Em caso de duvida sobre a saide dos seus dentes,
consulte o seu dentista.

Se sentir cansago diurno, deve consultar o seu
médico para realizar exames, pois poderd sofrer de
apneia do sono.

N3o deixe a 6 rtese ou seus componentes ao alcance
de criangas ou animais!

prévio e
correta

Efeitos secundarios possiveis

Sensibilidade dentaria.
Dor no ouvido: a dor diminui passados alguns dias
apos o uso regular do aparelho, ou aumenta e, neste
ultimo caso, utilizar uma banda de avango mais longa
ou consultar um médico.
Hipersalivagdo (decrescente apds alguns dias de uso
regular do aparelho), boca seca e, em casos muito
raros, sensagdo de nausea.
Alteragdo da zona de oclusdo dentéria (posi¢do dos
maxilares superior e inferior na posigdo de boca
fechada). Se a mandibula inferior ndo voltar
normalmente a sua posi¢do original apds a remogao
da drtese, interrompa a sua utilizagdo e consulte um
médico.

- Se os efeitos secunddrios persistirem, pare d
A e usar o dispositivo.
- Em caso de incidente grave, contacte o

fabricante ou a autoridade competente.

Adaptacdo a denti¢do (termoformagdo) e
ajuste

A — Adaptag¢do do molde bucal superior: o
1e Coloque o termémetro numa panelacom 7 a8
centimetros de agua fria.

2e

3e

Aquega a dgua.

Desligue o aquecimento quando o centro do
termdémetro passar de verde para vermelho
(temperatura ideal: 80 °C).

4« Deixe o dispositivo superior dentro de agua
quente durante 3 minutos.

IMPORTANTE: Ndo deixe o molde bucal dentro de

dgua a ferver.

IMPORTANTE: Tire a impressdo dentdria no prazo

maximo de 10 a 15 segundos apds
retirar o dispositivo da panela.

Coloque-se em frente a um espelho. Retire o
dispositivo da agua quente com uma colher,
sacuda para retirar a 4gua em excesso.

Insira o molde bucal alinhando o gancho central
com os dois incisivos centrais superiores.

7 » Adapte a largura do molde bucal ao tamanho
da mandibula para inserir os molares
adequadamente.

Segure o molde bucal na boca com uma mao e
insira a placa de impressdo com a outra mao.

Morda com forga para tirar a
dentéria.

impressdo

10 » Mantendo seus dentes apertados firmemente,
com seus dedos exerga pressdo na parte frontal
do molde bucal contra os dentes.

11 e Liberte a pressdo dos dentes e enxague a boca
com agua fria.

12

Deixe arrefecer durante 2 minutos na boca.

B — Adaptagdo do molde bucal inferior: o

13 » Repita a mesma operacdo descrita nos pontos
de 1 a 12 para o molde bucal inferior sem
utilizar a placa de impressdo, respeitando as
seguintes instrugdes:

- Mantenha o molde bucal superior na boca,
mas retire a placa de impressao.

- Alinhar afenda central do dispositivo inferior

com o gancho do dispositivo superior.
C—
14 «

Colocagao da banda:

Retirar a banda marcada n.2 4 com a ajuda de
um x-ato ou de uma tesoura. Guardar as outras
bandas.

15 e Inserir o gancho do dispositivo superior no
orificio central da banda e rodar 1/4 de volta.

16

Colocar os buracos na extremidade da banda
sobre os ganchos do dispositivo inferior e rodar
1/4 de volta até trancar.

Avalia¢do da qualidade da impressao
dentaria

- O conforto e o ajuste dos moldes bucais dependem
do nimero, da forma e da distribui¢do dos dentes.
Verifique se a forma dos seus dentes esta bem
impressa no dispositivo, se ndo estiver, faga uma
nova impressao, respeitando a temperatura e usando
forca suficiente para formar o dispositivo.

Se eventualmente, houver pegas em material
termoformavel que possam incomodar, estas
poderdo ser cortadas.

Qualquer outra modificagdo do dispositivo é
estritamente proibida.

Adaptagao do avango mandibular utilizando
bandas flexiveis

- Durante a primeira semana de utilizacdo, é
aconselhavel utilizar o dispositivo uma noite a cada
duas para se habituar progressivamente com o
dispositivo e efetuar um ajuste fino dele.

- Aconselhamos iniciar com a banda n.2 4. Este

numero coincide com um avango mandibular inferior

de aproximadamente 6 mm em relagdo a sua posigdo
normal sem o dispositivo. Em geral, um avango
mandibular de 4,5 a 7,5 mm é suficiente.

Dependendo da morfologia dentdria, o avango

real do maxilar pode variar. Se a tragdo exercida na

mandibula for demasiado forte e desconfortével, use
uma banda de valor inferior (por exemplo n.2 3 em

vez de n.2 4).
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- Se a diminui¢do do ressonar ndo for suficiente, use
uma banda de valor superior (por exemplo n.2 5 em
vez de n.2 4).

Tabela de valores indicativos para o avango
mandibular

Bandan2. | 1 2 3 4 5 6 7 8

Avango

0 3 145 6 |75]| 9 |10.5] 12
(mm)

Usuwanie
Pod koniec jego zywotnosci wyrzu¢ aparat do kosza.

Dopasowanie do uzebienia (formowanie
termiczne) i instalacja

A — Dostosowywanie gérnej naktadki o
doustnej:

Kuinka laite toimii ?

Taman laitteen vaikutus perustuu alaleukaa eteenpain
tyontavdan periaatteeseen. Laite tyontaa alaleukaa
eteenpdin muutaman millimetrin, minkad seurauksena
nielun takaosa pysyy avoimena niin, ettd hengitystiet
pysyvat auki.

Kayttéaiheet

- Pidd yldamuotti suussa, mutta poista
lampoémuotti.
- Aseta alamuotin keskilinja vastaamaan
ylamuotin kiinnityshakaa.
C — Hihnan kiinnittdminen:

14 e Irrota hihna nro 4 leikkurilla tai saksilla. Sailyta
loput hihnat.

- En fordndring av tandernas ocklusionszon (6ver- och
underkdkens relativa ldge vid stdangd mun). Sluta
anvénda den och uppsok lakare om underkdken inte
atergar till ursprungligt lage nar munstycket tas bort.

- Om symptomen kvarstar efter avslutad

A anvandning, be om en medicinsk
bedémning.

- | handelse av en allvarlig incident, kontakta

- Alltefter formen pa tanduppsattningen kan det reella
vardet pa framdragningen variera. Om dragkraften
som utdvas pa kaken ar for stark och obekvam kan du
anvanda en rem med ldgre varde (t.ex. nr 3 i stallet
for nr 4).

- Om snarkningen inte avtar tillrackligt mycket kan
du anvdnda en remsa med hogre véarde (t.ex. nr 5
i stallet for nr 4).

Nz

.
ES
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Aparat nazebny MAD
zapobiegajacy chrapaniu i
bezdechowi sennemu

Wyréb medyczny
Instrukcja dopasowania na ciepto i
uzytkowania

Zawartosc opakowania:

- Gorna naktadka doustna z 1 zaczepem z przodu (A)

- Dolna naktadka doustna z 2 zaczepami z tytu (B)

- Ptytka do wycisku (C)

- Pojemnik do przechowywania aparatu (D)

- Zestaw 8 elastycznych paskéw (E)

- Plywajacy termometr (czarna tarcza z zielong czescig
$rodkow3) (F)

- Onstrukcja obstugi (G)

Jak dziata Somnofit?

Dziatanie tego wyrobu polega na wysunieciu zuchwy
uzytkownika. W ten sposob szczeka dolna zostaje
odciagnieta o kilka milimetréw do przodu, zwiekszajac
przeptyw wdychanego powietrza i uwalniajac tylng
czesc jezyka.

Zalecenia

- Chrapanie.
- tagodna lub umiarkowana posta¢ obturacyjnego
bezdechu sennego (zalecana konsultacja z lekarzem).

Nie nalezy uzywa¢ Somnofit, gdy

- Uzywana jest ruchoma lub czesciowa proteza
dentystyczna.

- Odczuwasz bol.

- Zeby sa ruchome, niestabilne, w szczece lub zuchwie
wystepuje mniej niz 10 zebdw.

- W wieku ponizej 18. roku zycia.

- W przypadku bruksizmu (zaciskanie lub zgrzytanie
zebami).

AN\ Waine

- Zaleca sie odbycie konsultacji z lekarzem przed
zastosowaniem aparatu, a takze regularne wizyty w
celu kontroli uzebienia i szczek.

- W razie watpliwosci co do stanu zdrowia uzebienia,
koniecznie skonsultuj sie ze stomatologiem.

- Obturacyjny bezdech senny moze by¢ efektem
odczuwania zmeczenia w ciggu dnia. Warto wéwczas
skontaktowa¢ sie ze swoim lekarzem w celu
przeprowadzenia petnej kontroli.

- Nie nalezy pozostawia¢ aparatu ani zadnych jego
czesci w zasiegu dzieci lub zwierzat!

Uzywanie aparatu Somnofit moze
powodowac

- Wrazliwosé¢ zebow.

- Odczuwanie bodlu w przedniej czesci ucha, ktory
ustepuje zwykle po kilku dniach regularnego
uzywania wyrobu lub nasila sie (w tym ostatnim
przypadku nalezy zastosowac stabszy pasek mocujacy
lub skonsultowac sie z lekarzem).

- Nadmierne Slinienie sie, ktére ustepuje po kilku
dniach regularnego uzywania wyrobu, suchos$¢
w ustach i odruch wymiotny (w bardzo rzadkich
przypadkach).

- przesuniecie zebdéw lub zmiana zgryzu (przy
zamknietych ustach). Jezeli po wyjeciu aparatu
szczeka dolna nie powraca do swojej pierwotnej
pozycji, zaprzestan uzywania wyrobu i zasiegnij
porady lekarza.

- Jedli jakiekolwiek dziatanie niepozadane
A nie ustapi, zaprzestan uzywania wyrobu i
skonsultuj sie z lekarzem.
- W razie powaznego zdarzenia skontaktuj sie
z producentem lub z wiasciwym organem.

Pielegnacja i przechowywanie
Codzienne uzywanie:

- Rano wyjmij aparat, przeptucz go wytacznie czysta
woda, a nastepnie oczy$¢ delikatnie dedykowana
szczoteczkg do zebdw.

- Pozostaw na caly dzien w pojemniku z ciepty
wodg i tabletka do czyszczenia protez, z dala od
bezposredniego Swiatta, w temperaturze pokojowej.

- Przed ponownym umieszczeniem w jamie
ustnej na noc przeptucz go czysta woda.
UWAGA: jesli nie zamierzasz uzywac¢ wyrobu przez
dtuzszy czas, doktadnie go wysusz i umies¢ w
pojemniku do przechowywania.

Okres przydatnosci i gwarancja

Sredni okres przydatnosci wyrobu to od 8 do 15
miesiecy, w zaleznosci od sposobu jego pielegnacji,
kwasowosci w jamie ustnej uzytkownika i naprezen
mechanicznych, jakim jest on poddawany.

Aparat nalezy wymieni¢ najpdzniej po 18 miesigcach
uzywania.

Gwarancji podlegaja wytgcznie wady fabryczne.

A - Sprawdzaj codziennie ogdlny stan wyrobu.
- Aparat nalezy bezwzglednie wymieni¢ w
przypadku widocznych uszkodzen.

1le Wt6z termometr do garnka wypetnionego
zimng wodg do wysokosci 7—8 cm.

2 e Podgrzej wode.

3 e Wytgcz podgrzewanie, kiedy w sSrodkowej czesci
termometru nastgpi zmiana koloru z zielonego
na czerwony (optymalna temperatura: 80°C).

4 e Usun zrodto ciepta i pozostaw gérng naktadke w
cieptej wodzie na okoto 3 minuty.

WAZNE: nie pozostawiaj naktadki doustnej we wrzacej

wodzie.

WAZNE: pobierz wycisk w ciggu 10 — 15 sekund od

wyjecia wyrobu z garnka.

5e Stan przed lustrem. Wyjmij gérng naktadke z
gorgcej wody za pomoca tyzki i potrzasnij nia,
aby usungé nadmiar wody.

6 Witbz naktadke doustng tak, aby srodkowy
zaczep byt wyréwnany wzgledem dwdch
gérnych srodkowych siekaczy.

7 o Dopasuj szeroko$¢ naktadki doustnej do
rozmiaru szczeki, aby prawidtowo wprowadzic¢
zeby trzonowe.

8 e Przytrzymujagc naktadke doustng w ustach
jedna reka, druga reka wtoz ptytke do wycisku.

9 e Zacisnij mocno zeby, aby pobrac wycisk zebdw.

10 ¢ Mocno zaciskajac zeby, palcami docisnij
przednia cze$¢ naktadki doustnej do zebow.

11 e Rozluznij zacisk zebéw i przeptucz usta zimng
woda.

12 ¢ Pozostaw naktadke w ustach na dwie minuty,
aby wystygta.

B — Dostosowywanie dolnej naktadki e
doustnej:

13

Powtdrz czynnosci z powyzszych punktow
od 1 do 12 dla dolnej naktadki doustnej bez
uzywania ptytki do wycisku.Przestrzegaj jednak
nastepujacych instrukcji:
- Pozostaw gorna naktadke doustng w ustach,
ale wyja¢ ptytke do wycisku.
- Wysrodkuj $rodkowa szczeline dolnej
naktadki wzgledem zaczepu na naktadce
gornej.

C — Mocowanie paska: e

14 » Odetnij pasek z oznaczeniem nr 4 przy uzyciu
nozyka lub nozyczek. Zachowaj pozostate paski.

15

Wt6z uchwyt gérnej naktadki do srodkowego
otworu paska i przekre¢ o 1/4 obrotu.

16  Umiesc¢ otwory znajdujace sie na koricach paska
na uchwytach dolnej naktadki i przekre¢ o 1/4
obrotu, aby je zablokowac.

Ocenianie jakosci wycisku zebow

- Komfort i dopasowanie naktadek doustnych zalezg
od liczby, ksztattu i rozmieszczenia zebow.

- Sprawdz, czy uzebienie zostato prawidtowo
odcisniete w nakfadce. Jesli sie to nie udato,
powtdrz powyzszg procedure, dobrze sprawdzajac
temperature i dociskajac z_odpowiednia sitg, aby
uformowac aparat.

- W razie wystgpienia czesci, ktére przeszkadzajag w
masie termicznej, mozna je odcigc.

Zabrania sie wprowadzania jakichkolwiek innych
zmian w wyrobie.

Regulacja wysuniecia zuchwy przy uzyciu
elastycznych paskow

- W pierwszym tygodniu uzywania zaleca sie zaktadanie
aparatu jedynie co drugg noc, aby przyzwyczaic sie
stopniowo do noszenia tego typu wyrobu i doktadnie
go wyregulowac.

- Najlepiej jest zacza¢ od paska nr 4. Numer ten
odpowiada wysunieciu dolnej szczeki o okoto 6 mm
w stosunku do jej normalnej pozycji bez tego wyrobu.
Zwykle wystarczy wysuniecie zuchwy 0 4,5—7,5 mm.

- W zaleznosci od indywidualnej budowy, prawdziwe
wartosci mogg sie roznic. Jedli sita wywierana na
zuchwe jest zbyt duza i odczuwa sie dyskomfort,
nalezy uzy¢ paska z nizszg wartoscig (np. nr 3 zamiast
nr4).

- Jesli ograniczenie chrapania jest niewystarczajace,
nalezy uzy¢ paska z wyisza wartoscig (np. nr 5
zamiast nr 4).

Kuorsaus.
Lievda tai keskivaikea uniapnea (suositellaan
kaantymista ladkarin puoleen).

Kayton vasta-aiheet

Irrotettavan koko- tai osaproteesin kaytto.

Alaleuan nivelkivut.

Hampaiden 16ystyminen, epdvakaus, tai jos yla- tai
alahammasrivistossa on alle 10 hammasta.

Alle 18-vuotiaat.

Bruksismi (hampaiden pureminen tai
narskuttaminen).

A Tarkeaa tietoa

M

Aikaisempi  lddkarintarkastus  ja  sdanndlliset
hampaiden ja leukojen  tarkastukset ovat
suositeltavia.

Jos olet epdvarma hampaidesi terveydestd, kaanny
hammasladkarisi puoleen.

Jos olet vasynyt pdivan aikana, sinulla saattaa olla
obstruktiivinen uniapnea, ja sinun on otettava
yhteytta ladkariin kattavaa tarkistusta varten.

Ald jatd suukappaletta tai sen osia lasten tai
eldinten ulottuville!

ahdolliset haittavaikutukset

Hampaiden arkuus.

Korvan seudun kipua, joka yleensda haviaa
muutamassa paivdssad saannollisen kdyton myota tai
saattaa pahentua (jalkimmaisessa tapauksessa kayta
pidempaa hihnaa tai kddanny ldakarin puoleen).
Syljen liikaeritystd, joka vdhenee muutaman padivan
saannollisen kayton jalkeen, kuiva suu ja erittdin
harvoissa tapauksissa oksennusrefleksi.

Muutokset hampaiden purenta-alueella (yla- ja
alaleuan suhteellinen asento suun ollessa kiinni). Jos
alaleuka ei palaa alkuasentoonsa, kun suukappale
poistetaan, &lad jatka suukappaleen kayttéd ja
hakeudu ladkarin vastaanotolle.

- Jos epamukavat haittavaikutukset jatkuvat,
A lopeta laitteen kaytto ja kdanny lddkarin tai
hammaslaakarin puoleen.
- Vakavan vaaratilanteen sattuessa ota
yhteyttd valmistajaan tai toimivaltaiseen
viranomaiseen.

Yllapito ja sdilytys

]

ivittdinen kaytto:

Poista suukappale aamulla ja huuhtele se pelkalld
puhtaalla vedelld, ja puhdista sitten varoen siihen
tarkoitetulla hammasharjalla.

Jatd se pdivan ajaksi astiaan, jossa on lammintd
vettd ja hammaslaitteen puhdistustabletti; pida
huoneenlampdtilassa dldka altista suoralle valolle.
Huuhtele puhtaalla vedelld ennen laitteen laittamista
takaisin suuhun yoksi.

HUOM.: Jos laitetta ei kdyteta pitkdan aikaan, kuivaa
se huolellisesti ja laita se sailytysrasiaan.

Kayttoika ja takuu

Laitteen keskimaardinen kayttoikd on 8-15 kuukautta,
riippuen sen  kunnossapidosta, kadyttdjan suun

ha

ppamuudesta ja siihen kohdistuvasta mekaanisesta

rasituksesta.

Va

ihda suukappale enintdaan 18 kuukauden kayton

jalkeen.

Laitteen takuu koskee vain valmistusvikoja.

A - Tarkista laitteen kunto paivittdin.

- Laite on vaihdettava uuteen, jos
materiaalissa on halkeamia, murtumia tai
hajoamista.

Havittaminen
Heita laite elinkaarensa lopussa roskakoriin.

Laitteen adaptointi hampaisiin
(lamp6muovaus) ja sadtaminen

A — Suun ylamuotin mukautus:

1e Aseta lampOmittari kattilaan, jossa on 7-8 cm
kylmaa vetta.

2 ¢ Kuumenna vesi.

3 e Sammuta liesi, kun ldampomittarin keskiosa
siirtyy vihredsta punaiseen (optimaalinen
lampétila: 80 °C).

4 o J3ta ylamuotti kuumaan veteen 3 minuutiksi.

15 e Kiinnitd  yldamuotin  kiinnityshaka  hihnan
keskiaukkoon ja kddnna neljanneskierros.

16 ¢ Aseta hihnan paassa olevat aukot alamuotin
kiinnityshakoihin ~ ja  lukitse  ka&antamalla
neljanneskierros.

Hampaiden lampdmuotin laadun arviointi

- Suumuottien kayttdmukavuus ja istuvuus riippuvat
hampaiden maarastd, muodosta ja jakautumisesta.

- Tarkista, ettd muotissa on havaittavissa selkeat
jaljennokset hampaista. Mikali ndin ei ole, toista
lampomuotoilu ja varmista, ettd lampotila on oikea
ja ettd laitetta muotoiltaessa kaytetdan tarpeeksi
voimaa.

- Kaikki lampdmuovattavassa materiaalissa olevat
hairitsevat osat voidaan poistaa leikkaamalla.

A Kaikki muut laitteen muutokset ovat ehdottomasti
kiellettyja.

Kuorsauskiskon sadtaminen joustavilla
hihnoilla

- Ensimmadisen kayttoviikon aikana suukappaletta
on hyvad kayttda vain joka toinen yo niin, ettd
laitteen kdyttoon totutaan vahitellen ja sitd voidaan
hienosdataa.

- Suosittelemme kdyttdamaan aluksi hihnaa nro 4.
Tama numero vastaa alaleuan liikkkumista noin 6 mm
eteenpdin suhteessa sen normaaliasentoon ilman
laitetta. Tavallisesti leuan siirtyma 4.5-7.5 mm riittaa.

- Hampaiden eri morfologioista johtuen todellinen
arvo voi vaihdella. Jos leukaan kohdistuva veto
on liian voimakas ja tuntuu epamukavalta, kayta
alhaisemman arvon hihnaa (esim. nro 3, eikd nro 4).

- Jos kuorsaus ei vahene riittdvasti, kdytd suuremman
arvon hihnaa (esim. nro 5, eikd nro 4).

Alaleuan etenemisen ohjeellisia arvoja
koskeva taulukko

Bandi nro. 1 2 3 4 5 6 7 8

Eteneminen

0 3 |45 6 7.5 9 [10.5| 12
(mm)
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Skena for att dra
fram underkaken,
mot snarkningar och
andningsuppehall

Medicinsk produkt
Instruktion for termomodellering och
anvandning

Forpackningens innehall:

- En 6vre snarkskena upptill med 1 krok framtill (A)

- En nedre snarkskena med 2 krokar baktill (B)

- En avtrycksplatta (C)

- En ventilerad forvaringsburk (D)

- Ett set med atta flexibla remmar (E)

- En indikator for vattentemperatur (svart skiva med
en grén mitt) (F)

- En bruksanvisning (G)

Hur fungerar skenan?

Principen for skenan &r att dra fram underkaken. Den
drar fram underkdken nagra millimeter, vilket har
till effekt att hindra tungan att falla bakat, och frigor
darmed luftvdagarna for inandningsluften.

Indikationer

- Snarkning.
- Mild till mattlig obstruktiv sémnapné (medicinsk
konsultation tillradlig).

Kontraindikationer

fabrikanten eller behorig myndighet.

Underhall och férvaring
Daglig anvandning:

- Ta bort munstycket pda morgonen, skolj endast med
rent vatten och rengér sedan forsiktigt med en
speciell tandborste.

- Lat det ligga i en behallare med varmt vatten med en
rengoringstablett for proteser under hela dagen, pa
avstand fran direkt ljus och i rumstemperatur.

- Skolj med rent vatten innan du
stoppar in det i munnen for natten.
Torka skenan ordentligt och lagg den i
férvaringsburken om den inte ska anvandas under en
langre tid.

Livslangd och garanti

Skenan har en genomsnittlig livslangd pa 8 till 15
manader, beroende pa hur den underhalls, surheten i
anvandarens mun och den mekaniska pafrestningen
den utsatts for.

Byt munstycke efter hogst 18 manaders anvandning.

Produkten ar inte garanterad forutom  for
fabrikationsfel.

- Kontrollera dagligen skenans allmanna

/N skick.

- Det ar helt nodvandigt att byta ut den
om det uppkommit sprickor, skador eller
degradering av materialet.

Avfallshantering

N&r anvandningstiden &r slut kastas produkten i
soporna.

Anpassning till tanduppsattningen
(termomodellering) och justering

A — Anpassa den Ovre snarkskenan:

1e Lagg termometern i en kastrull som innehaller
7-8 centimeter kallt vatten.

2 e Varm upp vattnet.
3 e Stdng av vdarmen nar termometerns mitt skiftar
fran gront till rott (optimal temperatur: 80 °C).
4 e Lamna den 6vre skenan i 3 minuter i det varma
vattnet.
VIKTIGT: Ldmna inte snarkskenan i kokande vatten.

VIKTIGT: Ta avtrycket inom 10-15 sekunder efter att du
tagit bort skenan fran kastrullen.

5 e Stall dig framfor en spegel. Ta upp skenan ur det
varma vattnet med en sked och skaka den for
att fa bort vattnet.

6 e Séatt in snarkskenan och rikta in den centrala
kroken mot de tva ovre centrala framtanderna.

7 o Justera snarkskenans bredd i forhallande ftill
kdkens storlek, s& att kindtidnderna blir val
omfattade.

8 ¢ Hall kvar snarkskenan i munnen med en hand
och for in avtrycksplattan med den andra
handen.

9 e Bit ihop ordentligt for att ta tandavtrycket.

10 e Bit ihop hart och pressa framsidan av
snarkskenan mot tdnderna med fingrarna.

11

Slapp efter pa trycket och skdlj munnen med
kallt vatten.

12 o Lat svalna tva minuter i munnen.

B — Anpassa den nedre snarkskenan: e

13 e Upprepa samma procedur som beskrevs i
punkt 1 till 12 fér den nedre snarkskenan
utan att anvdnda avtrycksplattan.
Men iaktta foljande instruktioner:

- Hall den 6vre snarkskenan i munnen men ta
bort avtrycksplattan.

- Placera den centrala skaran i den undre
skenan i linje med kroken i den 6vre skenan.
C — Anpassa remmen:

14 * Ta loss remmen som ar markt -4 med en cutter
eller en sax. Spara de dvriga banden.

15 o Forin den 6vre skenans krok i det centrala halet
pa bandet och vrid ett kvarts varv.

16 ¢ Placera halen i dndarna pa bandet i den undre
skenans krokar och vrid ett kvarts varv for att

Tabell 6ver indikativa virden fér
mandibulart avancemang

Band nr

1 2 3 4 5 6 7 8

Forskjutning
(mm)

0 3 |145| 6 |75| 9 |10.5] 12

Tabela orientacyjnych wartosci
zaawansowania zuchwy

Nr tasmy 1 2 3 4 5 6 7 8
Przesuniecie| | 3 | 45| 6 |75 9 |105] 12
(mm)

Alaleuan asentoa
muokkaava laite

kuorsauksen ja uniapnean

hoitoon

Lagkinnallinen laite
Ldampomuovaus- ja kdyttoohjeet
Pakkauksen sisélto:

- Suun ylamuotti, jossa on 1 koukku edessa (A)
- Suun alamuotti, jossa on 2 koukkua takana (B)
- Ldmpomuotoilulevy (C)

- llmava sailytysrasia (D)

- 8 joustavan hihnan sarja (E)

- Veden lampdtilan osoitin (musta levy, jossa vihred

keskiosa) (F)
- Kayttoohje (G)

TARKEAA: Al4 jata suumuottia kiehuvaan veteen.

TARKEAA: Ota lampoémuotti 10-15 sekunnin kuluessa
siitd, kun laite on otettu kattilasta.

5e Asetu peilin eteen. Ota muotti pois kuumasta
vedesta lusikalla ja ravista ylimaardinen vesi
pois.

6 Aseta suumuotti kohdistaen keskikoukun
kahteen yldetuhampaaseen.

7 ¢ Saadda muotin leveys leuan kokoon, jotta
poskihampaat asettuvat oikein.

8 e Pidd muottia suussa yhdella kaddelld ja aseta
lampomuotti toisella kadella.

9 e Ota hampaiden jdljennés puremalla hampaat
tiukasti yhteen.

10

Pida hampaat tiukasti yhdessa ja paina muotin
etupinta hampaita vasten sormillasi.

11 » Vapauta purenta ja huuhtele suu kylmalla
vedella.

12 ¢ Anna muotin jaahtya suussa 2 minuuttia.

B — Suun alamuotin mukautus: e

13 e Toista samat toimenpiteet, jotka
kuvataan kohdissa 1-12, alamuotille
ilman lampomuotoilulevya.

Noudata kuitenkin seuraavia ohjeita:

- Tandprotes, helt eller delvis |6stagbar.

- Smarta i kakleder.

- Lossnande ténder, instabilt tandstatus, overkake eller
underkdke med mindre an 10 tander.

- Alder under 18 ar.

- Bruxism (sammanbitning eller gnissling av tanderna).

AN Viktig information

- En foregdende medicinsk konsultation och
regelbunden kontroll av tandstatus och kakar
rekommenderas.

- | hdndelse av tvivel om tandhélsa eller kdkarnas
tillstand, konsultera er ldkare-tandldkare for en
beddmning innan produkten anvénds.

- Om du kédnner dig trott under dagen kan du lida av
obstruktiv sémnapné, kontakta din ldkare for en
fullstandig utredning.

- Ldmna inte munstycket eller dess delar inom
rackhall for barn eller djur!

Mojliga biverkningar

- Tandkanslighet.

- Smartor framfor Orat, forsvinner normalt gradvis
efter nagra dagars regelbunden anvandning, eller
forvarras (i det senare fallet anvand en langre rem
for framdragning, eller konsultera en lakare).

- Hypersalivation som minskar efter nagra dagars
regelbunden anvandning, muntorrhet, och i mycket
sallsynta fall, krakreflex.

lasa.

Utvardera kvaliteten pa tandavtrycket

- Snarkskenans komfort och passform beror pa antalet,
formen och tandernas spridning.

- Kontrollera att tanduppsattningen gett ett bra
avtryck i skenan och, om sa inte &r fallet, gér om
avtryckstagningen med noggrant iakttagande av
temperaturen och med tillrdcklig kraft for att forma
skenan.

- De eventuellt besvirande delarna av det
termomodellerbara materialet kan skéras bort.

&AII annan forandring av apparaten &r strangt

forbjuden.

Justera skenan for att dra fram underkdken
med flexibla remmar

- Under den forsta veckans anvandning ar det lampligt
att endast bdra munstycket varannan natt for att
gradvis vanja sig vid att bara enheten och finjustera
dess justering.

- Vi rekommenderar att du boérjar med remsan
nr 4. Denna siffra sammanfaller med en underkakens
framskjutning pa cirka 6 mm i forhallande till dess
normala position utan skenan. Skena for att dra fram
underkdken pa 4,5 till 7,5 mm &r vanligtvis tillrackligt.

Lire les instructions Lees de instructies

Gebrauchsanweisung lesen Leia as instrucdes

Leggere le istruzioni Przeczytaj instrukcje

Leer las instrucciones Lue ohjeet

Read the instructions Lés instruktionerna c E
Recyclage Hergebruik

Wiederverwertung Reciclagem

Riciclo Recyklingu

Reciclaje Kierratys

Recycling Atervinning

Attention Opgelet

Achtung Aviso

Attenzione Waine -m
Cuidado Varoitus

Warning Varning

Représentant légal autorisé dans 'union européenne

Vertreter in der Union

Rappresentante legale autorizzato nell'unione europea
Representante legal autorizado en la unién europea
Authorised legal representative in the european union
Erkend vertegenwoordiger in de europese unie

Representante legal autorizado na Unido Europeia

L ani iciel prawny w unii
Valtuutettu laillinen edustaja Euroopan unionissa

Auktoriserad rittslig representant i europeiska unionen

Un seul patient, plusieurs utilisation

Einzelner Patient, mehrfach anwendba

Singolo paziente

Un paciente, muchos usos

Single patient multiple use

Eén patiént, vele toepassingen

Um paciente, muitas utilizagdes

Jeden pacjent, wiele mozliwosci wykorzystania
Yksi potilas, monta kayttotarkoitusta

En patient, manga anvindningsomraden

Date limite d’utilisation
Mindesthaltbarkeits datum
Data limite di utilizzo

Fecha limite de uso
Expiration date
Houdbaarheidsdatum

Data de validade

Data przydatnosci do uzytku
Viimeinen kayttspaivi

Utgéngsdatum

Fabricant Producent
Hersteller Fabricante
Produttore Producent
Fabricante Valmistaja
Manufacturer Tillverkare
Numéro de lot

Chargennummer

Numero di lotto

Numero de lote

Batch number

Partijnummer

Numero do lote

Numer partii

Erdnumero

Batchens nummer

Référence de catalogue
Artikelnr. im Katalog

Riferimento di catalogo

Referencia de catélogo

Catalogue reference
Referentienummer van de catalogus
Referéncia de catélogo

Numer katalogowy

Luettelo-numero

Katalog-referens

Conserver a 'abri de la lumiére
Lichtgeschiitzt aufbewahren
Tenere al riparo dalla luce
Almacenar lejos de la luz

Keep away from light

In het donker bewaren
Armazene longe da luz
Przechowywacé z dala od $wiatta
siilyta suojattuna valolta

Forvaras i skydd fér ljus

Craint I'humidité
Feuchtigkeits-empfindlich
Teme 'umidita

Sensible a la humedad
Protect from humidity
Niet vochtbestendig
Proteger da humidade
Nie lubi wilgoci
Suojattava kosteudelta

Kanslig for fukt

Dispositif médical de classe | conforme aux normes européennes
Medizinprodukt der Klasse | nach européischen Standards
Dispositivo medico di classe | conforme alle norme europee
Dispositivo médico de clase | conforme a la normativa europea
Class | medical device in compliance with European standards
Dispositivo médico de Classe | de acordo com os padrdes europeus
‘Wyréb medyczny klasy | zgodny z normami europejskimi

EU. i i luokan I la@kinnalli laite

Medicinsk apparat klass 1 i 6verensstimmelse med europeiska normer

Medisch i van klasse | in ing met de Europese
normen

Dispositif médical
Medizinproduk
Dispositivo medico
Dispositivo médico
Medical device
Medisch hulpmiddel
Aparelho médico
Wyréb medyczny
Ladkinnallinen laite

Medicinsk produkt
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